
血糖自己測定器の点検を行っています 

 

 

自己血糖測定器は医療機器です。 

常に測定結果が正しいものとなるように定期的な保守点検を実施しましょう。 

 

当院では通院中の患者様の血糖測定器の点検を行っています。 

診察の待ち時間内に作業しますので是非お持ちください。 

 

 

 

 

 

 

 

患者様ご自身で日頃から次の表の項目をチェックしてみましょう。 

 

試験紙の差し込み口 ほこりや血液が入らないように気を付ける 

差し込み口の汚れた場合は、不織布などでふき取る。 

 

電池の消耗 電池は十分にあるか。 

少なくなってきたら交換を行う。 

日時 日時は正確か。 

ズレがないか確認。 

表示画面 画面にヒビや欠けがないか。 

破損がある場合はメーカーもしくは病院まで 

 

年 1回は点検

しましょう 


